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ENCENDER/APAGAR

[Pulsar] el botén de
encendido/apagado para
encender el dispositivo.

[Pulsar dos veces] el
botén de encendido
/apagado para apagar el
dispositivo.

Botdn de
encendido/apagado

Boton de
dosificacion

DOSIFICAR

[Pulsar] el botén de
dosificacién para iniciar la
dosificacién. Pulsar de
nuevo para detener la
dosificacién manualmente.
Al final de cada dosificacién,
pulsar de nuevo el boton
para dosificar 1-2 granos.

[Mantener pulsado durante
cinco segundos] el botén de
dosificacién para vaciar la
tolva. Pulsar el boton de
dosificacién para
restablecer la dosificacién.
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INTERFAZ DEL DIAL

[Girar] el dial para alternar
valores preestablecidos,
cambiar de modo o
ajustar pesos preestable-
cidos.

;Necesita ayuda? Péngase en contacto con nosotros en support@acaia.co

AJUSTAR PESOS
PREESTABLECIDOS

[Pulsar] el botén de
encendido/apagado
para acceder al ajuste
de pesos preestableci-
dos.

[Girar] el dial para
cambiar el valor.

[Pulsar] el botén de
encendido/de
dosificacién para
guardar el valor
preestablecido.

MODO DE
PESAJE

[Pulsar] el botén de
dosificacion para
determinar la tara.

MODO DE
DOSIFICACION
AUTOMATICA

[Mantener pulsado durante
cinco segundos] el boton
de encendido/apagado
para seleccionar el modo
automatico con el dial.

[Pulsar] de nuevo el botén
de encendido/apagado
para confirmar el modo.

[Pulsar] el botén de
dosificacion para acceder al
modo Listo. A continuacion,
puede proceder a la tara 'y
dosificacién automaticas.

Para consultar el manual del usuario completo, visite eu.acaia.co/manual



